irwAGU 

Stataw«nl*»wn«ifin*ga zhIIahi 
rmoa typu nia podwia W hwlfUAH^ 
MUhortiTM ffl pnrri^clu 4 uliMA ly iA* 






SSaSIc 



TJ 

ZAKIAD ELEinmQNICZNEJ 
APARATtlRY POMlARDWiJI 

Wun^wwA^ ul^ &ittl[3br^aiiit$» 






% 

I, PRZEZNACZEHIC 

Nultimeti crfrov^r Jest prf^znaczony do 

PD^ldrdv^: 

- nspi^i^ fttdlrch 100 - 1000 V, 

- «tdlrch 100 nA ' 10 A, 

- napiq^ priamlf Onych ]00 ' 7S<0 V, 

- przE!ffil*nnych 1,00 >jA - 10 K, 

- razystanCjl IOOJ?a - 20 

Ponadto tiADZlimia przeprovad^an i u kontroli 
dzialania zl^cz p^HprzatitDdoikokyc'h oraz kan- 
I troll ciq^lo^ci elektrycznych. 

^ Szsroki vyb^T fuokcji^ Outs dokladdo^t po- 
miaru, aozliwoif z bat®rlri Ipb za- 

silacie tiecioweyo priy niewi^ikich wymia- 
tPCh zawrti^trZnyCh pzyni|i ■liltinietF flzczs-sd'l'' 
^ nie u±yt4cznyn3i H^zelkiago rodzaju pc&' 

■ each samisoi^fych , 

Znajduje ri^wniaz sz«rokie z^^toapi^fiinie w la- 
boratcriach naukowe 'dyd-aktycznych i ptzafny- 
slaiMych^ wiaraztdtuch i pracoiiritdch radioan^a- 
torskich . 



I 
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HuHiinfftr ffloJe z «Brokim «»- 

taKBm wiypo^sisnlB (^odn thowBga tozsiacs* j4- 
cym Jego MMivo^ci pomidroHe + 

Pod wzgl^dett if^tunkdi* pr&cy przyrj;|d 
czany jeat do I gropy mg PH-77/T-06500.D2, 
pQd wgl^dBP bG£pj.«c2K3rt$tira ob^lugi - 4pe$l- 
oia Hymagania noimy PH-7VE-0ei20 dla przy- 

rZfddv o m-Ak3ym:3lnyH napi^ciu pomitrO'riyiTr 

lOOP V. 

2. TeCHNrCZNE 

2 L 1 . ZakfBsy i Lichvbv ooftiiarowe 
Pod3tariOif@ ochyby pomiarovQ ohris^ldoft s>| 

w tefiptita 2}°C — 1“C m okrea>i« 1 2 
cy od kalibrAcJlL 

Dcdstkowy uctlyb tury muLtli«i?tru , na 

dobfolnyfn podZiikrBaiB^ riis pot^inieri ptiakra- 
czad uchybu podstapo^eno na ty^ « podzakre- 
sie m kaide 10*C ZHiao t-eiipermtury otorzi- 
nia« 
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n 0 t j 0 
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p c 1 ft n r « g 0 
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2 . 2 , Pane oo<3Lne 

Mydhietlaci LCD J c^fcy 

H|k£, >HI$kdJ3nl$ 

re^ystancja neiici5«a 1C Wj7 11% [I 7^ pf 



ZQisllanie 



zai^res tPApuratut 
prffcy 

I teitperatpr 

' prz«chDwyif^oia 

wyfliiacy zewn^tTina 



Pateria ? v 
(typu 6f3i) 
ewerttualniP zasllacz 
kfi Iku latorowy i koh^ 
IlMl ? V/ia inA 

5^hI0‘C 

-20 ^ *55^*C 
IBOx^Qk^^ mifv 
Qk H kg 



t.i. sijta Qsa^Bfiie Jodatkowe 
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SDhDA WVSDKlCCQ NAPl^ClA TYI^U VL03 



M^h5. n^pl^cls ^fr^Acioyt* 


3Q hV 


^e^y5tantja wej^clob^a 


1000 Mi? 


SONOA WVS0KIE3 CZ^STOTL [HO^Cl TVPJ VlD* 


Zahr^9 nilerzonych Tispi^ii 
totl ivG^ci 


50 dV - L5 V 


rti loii^ ch napi^^ 


1 kHi - 1000 MH? 


5DH0A MJ^OZV^ZCZYTOWA TVPU 


V1D5A 


napi^cifr Mej^cit^hre 

Zahretti L^z^a tot Live jci 


1000 Vp,p 


rflietZGnyCh r>api^^ 
Min. trv^Gie 


JO HZ - 10 MHZ 


mlt^ rzonych inpulsdi^ 


0,5 


0,'JfLNlK POJEnMOSCltWV TVPIJ 
{naklacika na aund^ viot) 


V*0,30 


PodJial 


100:1 


Maks, nafjlQcii^ j^ciowe - 

s 


500 V 




20 kHz - 1000 MHz 


inCi.lNiK PGMIARDWY TYPU V40. 

(do sandy V|04) 


31 


SlartdaitJ zl^tzy 


N 


liiifpetlanc ja 


50 




daks. 1^2 przy 
HHz 




FUTERAL DCHRONNV 

3 . U 2 vtkOMAn[E 

CyffQwy typu Jflst cJo^tatczd- 

ny w futerale (pude^ku styrupianairiviB, pud«l- 
ku tflktuioHyp) l^cznia n 

- in«trukcj^ ohslu^ti 

- przewodan± panlarowynl wg rys. 

2 sit. 

I 

- kortcdwkaini ponlarowyihi rys. D- 31 -l 4^3 

2 5Zt. 



- bezpieczFi ikowyiii t 

W 7 Al-N- 2 ? 0/40 mA. 1 fzt. 

^ KTAl-H-2^0/l*6 A 1 * tt . 

^ kyqidry 2 a^Hfi ^ 1 1 z ^ItinictFu ■(* 

Myiilary zehn^trze futers^Li mm 
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Masil niLjl tifnetru bez baterii ok- kg, 
Przsck przystipieriiism do utytkowania nale^y 
przygotai^af ±c6dto z^silania ■oltimatro. 
Kiultin^tr typ jakci ^rodla 

wyfltSQ5 baterii ? V typu 6F^2 lub t^Qiowaris 
go galnanicfUXe ad sVacl i obwaddv pofni^rc 
wych zaaXiacza napi^cia «tal«ga typu ZS 
01^/9/4 produhcji zskladt^n UMItRA-ZATRA 
dUACAl 

STOSOVAklE ZEUM^TRZNEGO ZASRACZA INNEGO 
TyPU Hit I^DOANO V mSTRUKC^l GROZl USZKD- 
DZENItM PRZ^RZ^Dd I UTRaTj^ GVARANC;I1 . 



lA 





PrqcJ pDbierany prze^ z bat4ri^ 

lub 2a«ilac2a nivi pr2&kr$C2B S raA« 
n^tylk dc p<}dl^czffnie ufTtie^^cfpny 

bia czole fnultimetrg, ufmilimrVfi podl:|c:Tenie 
zA^Xlacia do fliuci zdsiloj^cej, hsz kobU' 
CEno^cl Ddi^czania ^fZZ. 

Caass pracy bato?ii typu ^iglowg-cynho- 

wej (opH pcodjkCjl CFKTflA)^ Hynosl oh h 
lOO gods. Je^eH flUjltimitr ote Jhs t otyttoohany 
przuz dlu^szy czad nale^y uaunqd bitevim 
z zasobnika. Czas ptacy batorii typu 
slkaliczn^J (sfiiil "Long Life" Hybdsi ok r 
^00 godz . ) . 

Multlaetr typu Just Hyposazony we 

iN^kaloik ^utyui-a haterii* *cleuy napi^uie 
batarii zasile^icej z^aleje dO ok. v na 
)«yiwis tliczu pojaiftLB il? 2 ftak luh napi? 



^iSt to ?ypnai Zutycia baterii i znak, 2e 
rialezy wytni^id . 
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N enl^nie baterii paiwOlL 

pr;@z peif^ien cfad horlyatad z mult Vmetru^ 

ale bsi. gi^arancji pDpira<Hn@j pracy . 

JUAGA r 

Prfed zbjgci@fn pokr^uy pojaflinik3 na bat^rle 
b«lvZ(]lQ4nlt odl^Ctyi^ pttiB'Uqby POBV? 

u 

od gni^zd pofnlarovych, 

4. ftOIHIESZCZENIE Et-EMEdlbW tiA PLYCIE 
CZOtOKEO 




L ' HSKAfNIK HrNIKU POMIARU 

4yntk pQBiatu iTTOiria odciytaii na j cyt- 

7ai«y[B myjHiiet ciaktokrysta Hczpyni- CLCD). 



HaksyfT^alne wskBranie 1???. Wy^wititlacz jest 
nypDSi£ony we lijemnej po^ary^acji 

nierzoniga ^ygnaiii hs wsk^^nik zufyci^ 

2 ■ HtLi^CZrilk ZASILANIA 

r~i3 » ft_j* 

"wl^iczofiy“ ^%JVl^c-jofi(y'' 

SLjWAkcwy priieMcznik odl^czaj^cy napi^ci« 

f a>sila jqce od posiczegdMych stopni ukladu 
muHirtetru. Pazycjs "wl^czony^ adpawiad^ 
ptz@9uniqciu suwaka w prawo - w kiecunku 
czerwcnsj hr^pki^ 

3 - GNtAZOD KEJ^CIDhE "CDH' 

ZacMk HtjSclOiiy rvulti^etiu ni^szego poten- 
cjatu ^zliviny"h Wspdlny d^a wszystkich funk- 
cji pokiarawych - ^'nvasa^ ukladu. 

4-GNlAZDO nE;7^CiaWE "V 

Zactek wejdctowy qultirtcatzj wyzszega poten- 
cjaiu dia funkcji pofniaru napiqd i testers 
dApd ' ^'Gar^cy" zacisk wcl tovnerza r 




5 - GltlAZDO 'Ai?" 

Zaciak wajjclcuy BuZtlketrtj Myiszege potar^ 
cjiiiu dl3 funkcji poiDlaru prid^w (opr^cz 
pobzihre^u lO A) r^zyStaiuiji oraz sygnaliza- 
ci^glQ^cj cbviDbu ~ "pcr^cy^ lociak 
peTcmierza r 

^ - GHJA7DD h'E:jSr:iOVE ^*10 

Zaci^k nejiclOKy noltiiietru Hyiszepo paten- 

cjalu dg poml^fu pr^ba na podzakrfsie ^0 a. 

Czas pcn^tatd na ty» pobzikiesie pcvlnien 

przHktaCZa^ ? nin« 

dVAGA. 

Makiymelfie napi>Qcii; Jiakl^ aoia byfi doptc^a- 
bzone porfil^dzy pniaide wejiciowe: 

"COM" i "V*’ - nip »o±P pnahraczab 1000 V 

n^pLQcia iub 7^0 v 

warto'ici ekutPCZnej napiqcia 
przefliipnn«gp 

'*CGM" oraz "A*^ < nip laoZ'e przehraczad 2^0 V 

napi^cia stiilago iub akutp- 
cznej wartcacl napi^ova 
przetiiBnnepo 



^ - PR^ELI^CZHIK ZAKl^ESliW POMIAROMtCK 
Szft^cleklawiA^oyy ptzel^cz^lk riybaru zakc« 
su pojniarow*gp+ u/yb<^r r^kragu pt> 

’wcidnt^ciu h^aui9£4 jgadnift i ppi»«B ns 
pt ycle: 

- nspi^uis; 2C0 fltV - 2 V - 20 V - 200 V 1 
LOOCi V nspi^cia stalego lub 730 V vsrtp^" 
ci skutec^nuj n^pi^cj.a przQmiennegD, 

- pFSdy^ 200 pA (tylko dLa pr^b^ri stalych) 

- 2 nA -^20 m& - 2CO M - 2COO fnA - 10 A. 

- reryttancj^t 200^? - 2 ki?- 20 k J?- 
200 kj? - 20 MJi. 

Uci^nJl^ciu oOpOhrledoiego poi^obuj# 

su t'ani tycine ^MJoInienie tego klawlsza. 
Pt^ekraczerile ^akrgsu pomiarow^oo jaat syg* 
n^Mzowsne pnei hyiTniletlonie ne wy^Kietla" 
czij **J" na pittwsfyq piajscu i n-ygagi^niu 
pGzastslych cyfr+ 

B - PRiELJSCZNlK '^A\ 

KiaMTisz ptzel^ciriikB HvbCFLi funkcji potniacM 
nepl^£ i pv^dbri lub reiyftanc ji - Klsvis-z 



- pofniar rezystancji. Zhrolnianie 
klsi^isza (nast^puj^ po povtdrnyM jCflo docid 
ni^clj) prfelqcz'fi mul t ifr^ett na fimkcj^ po- 
HtiliTU pt|cMh stalych luh przefliief^nych oraz 
napiq^i etalvchi^ lut pTfsaiennych zaleZnie 
od pDzycji klawlsis 5 r 

$ ^ Pf^ZEMCZNIi; “OC/AC" 

Klawiez przsl^cznika h-yboru rodzaju poalaru 
sygnal<Si« !tata-lub zal$nnopridot«ych. Klawis 

- pDPiar napiq^ lub pt^ 46 w ptze- 

mi«nnych. Zvolnienl? klamisza (nAst^puja po 
PQwtdinyp doci^riqPiu> prfet^czs przy- 

rz^d na potnlar napiq:^ lub prqddv stalyoh. 

iO - PB7Et4aMIK -PI-" 

J^laipfisi wt^cznikB uktadu sygnftliiacji cl^ig 
Ip^ci obwodc oraz test?r^ diod, lnfcl^nl^cle 
klaw^isza podczas poviaru rezy^t^ncji ^pcw^p- 
duje ?■! Sypnald akus tyczf>ego dla re 
zyjtancji ddpcviadaj^ce j Hskazaniprrt poniie) 
lOC jednostek na kaidyfn podzakreaie poaiaru 
r-siystanc ji , 



hrci^nl^cie podc^as po-niaru napi^d 

stdlycti pokodu^e przel^cjBnle Aultiiietru f>« 
funkCj^ tE^st-arfi zl^cz pdtprieHOdnihswycti, 




Xac\^ „r £adpc JCCM" 

Podlfczenia i^^cza vq ryt. spcwoduja^ 
fs na viy^vls tlaczu zostAniB pakazany spud^h 
napi^cie na zL^czu apoLAryjowanya ir klaru^- 
ku ptieifotiianis . 

Idakafanie ^0aQ" oznaczA zw^rcis zi^cza^ 
wskazanifr - przebicie zl^cza. Przy pod^ 
tacieniu li^cza ^ak na rya+ ''b'’d o 11 a liska- 
lanlP ^eflt rdine od ''1' oinacia^ ie zl^cze 
jest uszkodzone. 

£^; 




ZtKi^ -JT £kW jCvr 

ZA@EZP1ECZ£N1£ PRZEQ NIEhTLA^ClWVH PCOt^l’ 
CZtNlCH DeiEKTU NIERZ 0 NE&O 
Multlrnatr cytrowy typu VStil ppsiada labez* 
pieczania dii?ki ktpry» dopu^zcrilne warto^- 
Cj syOnsidw «4jiclowycb^ nle powoduj^ca 
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u«fkodJsni3 muL.ti^otTu+ ■DgQ osl^g 

n^d: 

Ns godzikreascti pamiaru napi^d ; 

- 250 V skutecznej wiarto:dcl nopi^cis pne- 
fniflnn«go w akreai# 2Q a na pDdzakr@a4Ch 
200 mV; 2 V porr^axa napi^d stalych i piztf 
mi4nnych> ^ 

- iCCD V napi^cia sta^ego lup 750 V HortD^- 

zi napi^cli^ prj«nlerm«go tisz 

agrariicieo ciafOHych na pozoatti^ych pod- 
zakrosach paniaru napi^d gtalych 1 prze- 
Bi ennych . 

Na podzakr#&ach pomiaru pr^ddv: 

^ 5 krotne^ warto^ci pcdzakresu podczac po- 
miatu pr|dOM ataiych 1 przemionnycn na 
podlaktesach 20C 2 aA^ 20 bA i 200 mX 

(pTzeh toczenle tych mvta^ci mole spohtado 
wad przopalenla wkAadkl b«zpl-Bcznika 
«TAT^2S0/1.^), 

- 2*5 A w ohresla ?0 S ra podzaikresle 

2000 riA pomiatu pE^ddw ata=£ych i przaaien 
nychn 
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- 10 A u Dkresi? 7 min, na pDd£akr«4ie 10 A 
po^laru prqddn statych i pr^ ipmi4nnycti» 

Ni podz^hrcdach pomlaru CB^y^ tanc^i : 

- 250 V flkutHCii>ej nppi^cia prre- 

misnn^go na kBldyin podjakraftit? m nkraale 
b ^ - nojfr nastqpl^ ptZEip^lenle HhiidKl 
&ezplBcznika toplhovega 'ITAT-N-2S0y40 mA. 
fsbe^piecza^^cago uhtad. 









hJT^T' M 



n. 
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